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Atibaia, 23 de Abril de 2021 

 

 

 

LAUDO  

 

 

 

Venho pelo presente atestar, que, o Espectrômetro de Ressonância Paramagnética Eletrônica -

EPR - da marca Bruker, modelo EMX Plus, instalado na Universidade Federal do ABC  (UFABC), 

esta com problemas no computador e precisara ser trocado. 

Segundo as verificações realizadas neste mês de abril, pelo responsável da UFABC, com a nossa 

orientação técnica, levam ao diagnóstico de problemas intermitentes no computador além do 

fato do sistema operacional Windows 7 não ter mais atualizações de segurança por parte do 

fornecedor do sistema operacional. Desta maneira, recomendamos a troca do computador de 

controle do equipamento. 

  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

________________________ 

André Siqueira 

Engenheiro de Serviços 

CREA: 5063281125 

 

 

 


